



     
 
DETERMINAZIONE DI MERCURIO MEDIANTE  
DMA-80 
 
Falco, F., Salvagio Manta, D., Bonsignore, M., Mazzola, S. 
 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del consiglio Nazionale delle ricerche  
(IAMC-CNR), UOS di Capo Granitola, via del Mare 3-91021, 


















Abstract ______________________________________________________________________________ 3 
1 Introduzione _________________________________________________________________________ 3 
1.1 Il Mercurio, generalità e ciclo biogeochimico ____________________________________________ 3 
2. Procedure analitiche per la determinazione di Hg ____________________________________________ 5 
3. Spettrofotometria DMA-80 _____________________________________________________________ 6 
3.1 Preparazione dei campioni ___________________________________________________________ 8 
3.1.1 Sedimento ______________________________________________________________________________ 8 
3.1.2 Matrici biologiche ________________________________________________________________________ 8 
3.1.3 Acque __________________________________________________________________________________ 9 
3.2 Metodi __________________________________________________________________________ 9 
3.3 Retta di calibrazione _______________________________________________________________ 10 
3.4 Validazione del metodo ____________________________________________________________ 12 
3.5 Limite di determinabilità (detection of limit) ____________________________________________ 12 
3.6 Limite di determinabilità quantitativa _________________________________________________ 13 
3.7 Precisione _______________________________________________________________________ 13 
3.8 Accuratezza del metodo ____________________________________________________________ 15 
3.9 Sensibilità _______________________________________________________________________ 16 
3.10 Campo di misura _________________________________________________________________ 17 
3.11 Incertezza di misura ______________________________________________________________ 18 
4. Conclusioni _________________________________________________________________________ 19 








I fenomeni di contaminazione antropica da mercurio sono sempre più diffusi e preoccupanti, tanto 
da spingere all’ attivazione di politiche nazionali ed internazionali atte a ridurre o almeno 
“contenere” i rischi legati a questo metallo tossico. Con quest’obiettivo è prioritaria la necessità di 
determinare la concentrazione del metallo in maniera veloce, economica ed efficiente. Il seguente 
report intende fornire informazioni utili nell’utilizzo dello spettrofotometro DMA-80 nell’analisi di 
Hg in varie matrici ambientali. Lo strumento è stato acquistato dall’IAMC-CNR di Capo Granitola 
per rispondere alle esigenze progettuali del progetto “Dinamica dei processi di evasione e 
deposizione del mercurio nell’area industrializzata della Rada di Augusta e definizioni delle mappe 
di rischio sanitario per le popolazioni residenti” (prot.n°0000466 18/2/2011) finanziato 
dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con l’obbiettivo di verificare il potenziale impatto 
del mercurio, derivato dalle emissioni dei reflui non trattati dell’impianto di cloro-soda SYNDIAL 
Priolo-Gargallo sulle popolazioni residenti nell’aria fortemente industrializzata di Augusta-Melilli 
(Siracusa). 
1 Introduzione 
1.1 Il Mercurio, generalità e ciclo biogeochimico 
Il mercurio (simbolo Hg, dal latino Hydrargirium, numero atomico 80, peso atomico 200,59), si può 
trovare nello stato di ossidazione 0 (mercurio elementare),+2 (caratteristica che condivide con gli 
altri elementi del gruppo IIB della tavola periodica: Zn, Cd ) e +1 (nella forma chimica Hg
2+
). A 
temperatura ambiente (25°C) il mercurio si trova nell’aria con un tasso di volatilizzazione di 
0.007mg/cm2h (Grdenić, D., 1965) La sua tensione di vapore è strettamente dipendente dalla 
temperatura. Nell’ambiente, raramente si trova allo stato liquido puro, ma piuttosto sotto forma di 
Sali organici ed inorganici che hanno una più bassa tensione di vapore (Nriagu Andren 1979). Il 
mercurio è un elemento relativamente abbondante in tutta la crosta terrestre, naturalmente presente 
in alcuni minerali, il più diffuso dei quali è il cinabro (HgS, di colore rosso). 
 
Tabella 1: Principali caratteristiche chimico-fisiche del mercurio 
PUNTO DI FUSIONE -38.9 °C PUNTO DI EBOLLIZIONE 356.6 °C 
DENSITA’ 13.53 g cm
-3 




O a 25 °C 
Il Hg nell’ambiente partecipa ad un complesso ciclo biogeochimico che coinvolge tutte le sfere 
geochimiche, in cui il bilancio tra le forme ridotte ed ossidate dell’elemento dipende dalle 




metilmercurio (CH3Hg) a partire da mercurio inorganico divalente (Hg
2+), l’accumulo del 
metilmercurio negli organismi viventi e nella rete trofica, ed i processi di demetilazione. Nella 
colonna d’acqua Hg2+ può, inoltre, essere ridotto attraverso processi abiotici (fotoriduzione) e 
biotici (mediante l’intervento di organismi procariotici ed eucaristici). Alcune specie chimiche 
che si vengono a formare (principalmente Hg°) si volatilizzano in atmosfera (Fitzgerald et al., 
1991). Nel ciclo atmosferico si realizza, la conversione del mercurio inorganico divalente alle 
forme volatili del mercurio elementare (Hg°) e/o del dimetilmercurio ((CH3)2Hg), che si 
diffondono in atmosfera; segue la riossidazione atmosferica del Hg che ricade sulle superfici 
acquatiche e terrestri attraverso le deposizioni secche e umide (Lindqvist, 1994). Il mercurio così 
ridepositato o trasportato sulle superfici acquatiche riprende il ciclo.  
Le specie di mercurio più tossiche per gli esseri viventi sono rappresentati dalla forma elementare 
(Hg
0)
, e dal monometilmercurio (CH3Hg). Il primo entra nell’organismo attraverso gli alveoli 
polmonari e si dissolve nel plasma (Clarkson, 1997). Nelle cellule Hg° è ossidato ad Hg
2+
 che, così 
intrappolato, raggiunge il cervello molto lentamente (Lipfert et al., 1995). 
La creazione di metilmercurio avviene principalmente ad opera di microorganismi solfato riducenti 
(Benoit et al., 2003) a partire dal mercurio inorganico divalente mediante intercessione della 
meticolabammina (B12), un catalizzatore naturale presente nei solfo batteri ,e acidi umici. 
Hg
2+
+CH3  (CH3)2    Hg 






(Formula del monometilmercurio)  
La principale fonte di esposizione umana al monometilmercurio è costituita dal consumo dei pesci, 
frutti di mare e mammiferi marini (Kjellstrom 1986; Davidson 1995; Soresen&Murata 1999; 
Bellanger 2000; Sanzo 2001; Hightwer 2003; Mahaffey et al., 2004). Essendo un composto lipofilo 
viene facilmente trattenuto nella sostanza grassa e tende a bioaccumularsi nella catena alimentare 
acquatica concentrandosi nei tessuti degli organismi posti al vertice della rete trofica, fino all’uomo. 
La combinazione della lipofilia del metilmercurio nel mezzo acquatico esterno e dell’idrofilia delle 
specie di mercurio intracellulari ne provoca l’intenso bioaccumulo: la prima ne consente la 
penetrazione, la seconda la ritenzione. Nelle cellule infatti, il carattere estremamente calcofilo del 
metilmercurio favorisce la formazione del complesso metilmercurio-cisteina, strutturalmente simile 
all’amminoacido metionina. Così mascherato il composto tossico è in grado di attraversare le 




2. Procedure analitiche per la determinazione di Hg 
È possibile classificare le varie procedure analitiche per la determinazione del mercurio sulla base 
dei composti di mercurio che si vogliono investigare. Le differenze tra le diverse procedure 
analitiche dipendono dalle fasi di estrazione, separazione, e soprattutto dalla modalità di  
preparazione del campione e dalla scelta dei reagenti utilizzati per la sua estrazione. L’indagine del 
complesso di reagenti disponibile per lo studio del comportamento del mercurio porta a classificare 
i metodi esistenti nel seguente modo: 
 - Metodi per la determinazione del mercurio totale (THg); 
 - Metodi per la determinazione di singole specie di mercurio;  
- Estrazione sequenziale delle tutte le specie di mercurio presenti nel medesimo campione. 
 
È risaputo come la determinazione del mercurio totale nei campioni sia un’informazione di per sé 
non sufficiente, tanto nell’analisi del comportamento biogeochimico del mercurio quanto nella 
valutazione del rischio per la salute dell’ecosistema e dell’uomo (Issaro et al., 2009). Sebbene la 
determinazione di mercurio totale (THg) non sia in grado di fornire informazioni in merito alla 
pericolosità dei diversi composti del mercurio, rimane comunque l’approccio più semplice ed 
immediato per la valutazione dello stato chimico di un sistema.  
A livello internazionale esiste una vastissima esperienza nel campo della determinazione del 
mercurio, infatti, esistono numerosi metodi ufficiali validati (Issaro et al., 2009). Ad esempio le 
procedure per la determinazione del mercurio in suoli e sedimenti sono molto simili, tranne che per 
le diverse miscele e le diverse proporzioni di reagenti di cui servirsi. Dopo una prima fase di 
digestione acida e una seconda di riduzione dei composti ad Hg
0
, la determinazione si rileva 
mediante tecniche spettrometriche. Nelle principali tecniche analitiche viene prediletto l’utilizzo di 
SnCl2 come agente riducente dei composti mercuriati o mercurosi a mercurio elementare (Hg
0
) che 
si libera come “vapore freddo”, tecnica che conferisce il nome al metodo; anche il NaBH4 può 
essere come agente riducente, ma, essendo molto più reattivo, può causare interferenze.  
Tra le metodologie di analisi più comuni si annoverano: 
 Spettrometria di assorbimento atomico con vapori freddi (CV-AAS);  
 Spettrometria di fluorescenza atomica con vapori freddi (CV-AFS); 
  Spettrometria di emissione atomica con plasma induttivamente accoppiato (ICP-AES) con 
sistema a idruri;  
 Plasma induttivamente accoppiato con rilevatore a spettrometria di massa (ICP-MS).  
Infine esistono metodi analitici innovativi che per la loro versatilità possono anche essere in qualche 




Questo nuovo sistema per la determinazione di mercurio non richiede infatti alcun tipo di 
pretrattamenti del campione. L’analisi viene effettuata direttamente su una porzione di campione tal 
quale.  
3. Spettrofotometria DMA-80 
Il DMA 80 (DMA80, atomic absorption spectrophotometer, Milestone, Wesleyan University, 
Midletown, CT, USA) è un analizzatore diretto di mercurio di nuovissima generazione, che 
consente di misurare il mercurio in tutti i tipi di matrice ottenendo dei risultati attendibili e 
convalidati in accordo alla normativa (US EPA method 7473).  
Lo strumento esegue l’analisi diretta del mercurio su matrici solide, liquide e gassose senza la 
necessità di mineralizzare né pretrattare il campione per la riduzione a mercurio metallico. Il 
campione, inserito direttamente nelle navette in dotazione allo strumento (Fig. 1), viene pesato 
con una bilancia analitica a quattro cifre decimali ed introdotto nella fornace del DMA-80 dove 
viene asciugato (250 °C per 60 s) e poi decomposto termicamente in corrente d’ossigeno (750 °C 
per 150 s) (Fig. 2) (Carbonell et al., 2009).  
 
 
Figura 1: Schema di funzionamento DMA 80 
 
 





I prodotti di combustione vengono evacuati ed i vapori di mercurio intrappolati 
dall’amalgamatore in oro e successivamente rilasciati per la determinazione quantitativa, 
utilizzando la spettroscopia in assorbimento atomico a 254 nm (EPA1998). Il tempo di analisi va 
da 6 a 10 minuti (i campioni più arricchiti richiedono un tempo di esposizione alla pirolisi 
maggiore). L’uso di questa tecnica consente di abbassare il limite di rivelazione per il mercurio 
fino a 250 ng/Kg (0.025ng in valore assoluto). In Fig. 1 viene riportato uno schema di 
funzionamento dello strumento. 
Il software crea un grafico assorbanza/ng e restituisce una concentrazione in μg/Kg o mg/Kg 
calcolata in base al peso del campione analizzato. La relativa concentrazione viene calcolata 
seguendo la legge di Lambert-Beer. I risultati sono attendibili e convalidati in accordo alla 
normativa (US EPA method 7473). Maggiori dettagli sulle determinazioni analitiche in varie 
matrici ambientali sono di seguito riportate.  
Il DMA-80 può essere azionato tramite un apposito terminale touch screen (Fig. 3) il cui software 
operativo Easy Control controlla tutte le funzioni del sistema, e fornisce un prezioso feedback alle 
prestazioni strumentali.  
 
Figura 3: Touch screen in dotazione al DMA-80. 
Il software è compatibile con vari sistemi di laboratorio Information Management (LI-MS) ed è 
pienamente conforme alle normative. Lo strumento inoltre è dotato di un solo accessorio (trappola 
di mercurio) consistente in tubo di vetro pieno di carbone attivo, che, grazie alla sua porosità, 
assorbe le sostanze inquinanti presenti nei fumi di combustione: mercurio, cloro e qualsiasi gas 
nocivo emesso dal campione durante la decomposizione. Lo strumento è dotato di un sistema di 






Figura 4: Schema di funzionamento del sistema 
 
I vantaggi che si ottengono utilizzando la tecnica spettrometrica con DM80 sono:  
 Analisi diretta del mercurio in tracce su matrici solide, liquide; 
 Non è richiesta la mineralizzazione del campione;  
 Non è richiesto il trattamento del campione per la riduzione a mercurio metallico;  
 Solo pochi minuti di analisi per campione;  
 Non si producono rifiuti da smaltire;  
 Risultati attendibili e convalidati in accordo alla normativa  (US EPA method 7473);  
 accuratezza e precisione; 
 ripetibilità analitica; 
 sensibilità discrete; 
 costi relativamente bassi; 
3.1 Preparazione dei campioni  
3.1.1 Sedimento 
Un aliquota di ~100mg di sedimento essiccato (35°C) e polverizzato viene pesata direttamente in 
navicelle in nickel (Ni) con bilancia analitica a quattro cifre decimale e caricati nello 
autocampionatore del DMA-80 per l’analisi di Hg totale in un intervallo di calibrazione di 5-1000 
μg/Kg. Il tempo di analisi è di circa 8 minuti, in accordo col metodo EPA 7473. Metodo analogo 
viene utilizzato per l’analisi di Hg in campioni di suolo. 
3.1.2 Matrici biologiche 
Un’aliquota fresca (~100 mg) di tessuto (muscoli, fegati, branchie etc..) viene pesata direttamente in 




caricati all’interno dell’autocampionatore dello strumento DMA-80 per l’analisi del HgT nel range 
di calibrazione 5-1000 μg/Kg. Il tempo di analisi è di circa 8 minuti, in accordo col metodo EPA 
7473. Metodo analogo viene utilizzato per l’analisi di Hg in campioni di foglie. 
3.1.3 Acque 
La determinazione di HgT nelle acque è certamente la più impegnativa considerate le basse 
concentrazioni di mercurio nella matrice acquosa. In questo caso, vengono utilizzate navicelle 
portacampione in quarzo, precedentemente lavate con HCl (10%) e sciacquate con acqua Milli-Q.  
Per assicurare la completa pulizia, le navicelle vengono inoltre introdotte vuote 
nell’autocampionatore e sottoposti a diversi cicli di decomposizione termica. 
Per l’analisi di HgT i campioni di acqua di mare vengono pretrattati con una soluzione fresca di 
BrCl (0,05% w/v) in accordo col metodo EPA Method 1631 (Horvat et al., 2003). Per l’ analisi 
della fase disciolta (HgD) l’acqua viene prima filtrata con filtri in policarbonato da 0.45 μm, e 
stabilizzata con BrCl (0,05% w/v). I campioni trattati vengono conservati a T(ambiente) protetti dalla 
luce ed analizzati dopo 12-24 h. ~400 μl vengono posti nelle navicelle in quarzo precedentemente 
lavate ed analizzati attraverso DMA-80 seguendo la procedura US EPA 7473.  
Per l’analisi di Hg nel mezzo acquoso è stata messa a punto una metodologia specifica per l’analisi 
delle ultratracce che implica la pre-concentrazione del campione. Il DMA-80 permette infatti di 
accumulare più aliquote di campione e di restituire una risposta unica derivante dalla media di due o 
più letture. Il segnale, così amplificato, può essere rilevato dal detector. Il range di calibrazione 
impiegato per la determinazione del HgT e DHg (disciolto) è 0,015-2 μg/L.  
3.2 Metodi 
La tabella 2 riporta lo schema riassuntivo dei parametri impiegati per l’analisi delle matrici acquose 
e solide, in accordo col metodo EPA 7473.  










Tempo di attesa 
Acque 500 μL 0.7 s*vol (μL) 100 40 
Solidi secchi 500 mg 10 
0.4 s * peso secco 
(mg)+100s 
40 
Solidi umidi 500 mg 
0.7 s * Peso umido 
(mg) * %contenuto 
d’acqua 
0.4s*peso umido (mg) 
+100 s 
40 




0.7 s * Peso umido 







Vengono inoltre impostate le seguenti condizioni standard: 
 Max start T 250°C 
 Purge time120s 
 Amalgamator heating time 12s 
 Signal recording time 30s 
3.3 Retta di calibrazione 
La curva di calibrazione viene costruita utilizzando standard a concentrazioni note di mercurio. 
In matracci in vetro precedentemente lavati con HCl (10%) e sciacquati più volte con acqua 
MilliQ vengono preparate le soluzioni standard (100 ppt, 1000 ppt, 100 ppb, 1 ppm, 10 ppm) a 




Di seguito vengono riportate le retta corrispondi agli intervalli di calibrazione 0,0250 ÷ 3 ng (Fig. 




Figura 5: Retta di calibrazione della cella di flusso a lungo cammino ottico da 0.0025 a 3ng (a), 20ng (b) e 




















































Le rette vengono costruite ponendo sull’asse delle Y i valori dell’ assorbanza della radiazione 
emessa dalla lampada; tanto più la radiazione risultante viene attenuata, tanto più alta è la 
concentrazione di sostanza presente, questi ultimi valori verranno registrati sull’asse delle x. 
Caratteristica essenziale per l’ analisi in assorbimento atomico è la formazione di atomi allo stato 
“libero” con stato di ossidazione “0”; queste accortezze, se non rispettate, provocherebbero una 
variazione di lunghezza d’onda alla quale queste nuove sostanze assorbirebbero la radiazione e 
quindi una variazione nella lettura dei risultati e conseguente errore di rilevazione (DMA-80 
Specifications, Application Notes 2009). 
. 
La retta viene costruita definendo semplici impostazioni:  
- non deve passare per l’origine. 
- l’unità di misura impostata è ng. 
 3.4 Validazione del metodo 
Per caratterizzare in maniera completa il metodo di analisi è necessario conoscere il limite di 
rilevabilità (qualitativa) ed il limite di determinabilità (quantitativa). Quest’ultimo rappresenta il 
valore pari a dieci volte la deviazione standard calcolata su almeno 7 repliche di un campione 
“bianco”. Il limite di rilevabilità rappresenta, invece il valore limite di una grandezza che è 
possibile distinguere in modo significativo dal valore del bianco e può essere definito come quel 
segnale (es. altezza del picco del cromatogramma) della grandezza da misurare pari almeno a tre 
volte il rumore di fondo. 
Conoscere questi limiti ci consente non solo di avere informazioni sul valore minimo rilevabile di 
una certa grandezza, ottenuta con uno specifico metodo, ma consente anche di esprimere 
correttamente il risultato di una analisi il cui valore non sia significativamente diverso da zero 
(valore del bianco o rumore di fondo). Non è corretto, infatti, riportare zero come risultato di una 
analisi, mentre è corretto riportare che la grandezza misurata è risultata inferiore al limite di 
rilevabilità. 
3.5 Limite di determinabilità (detection of limit) 
Il limite di determinazione strumentale, che risulta coincidente con quello analitico in quanto non è 
stato effettuato preparazione trattamento del campione, è stato calcolato eseguendo analisi vuote per 





Tabella 3: Assorbanza strumento senza campione 
Campione 1° giorno 2° giorno 3° giorno 
vuoto 0.0005 0.0010 0.0013 
vuoto 0.0012 0.0008 0.0008 
vuoto 0.0009 0.0007 0.0009 
vuoto 0.0004 0.0007 0.0007 
vuoto 0.0007 0.0013 0.0006 
vuoto 0.0010 0.0010 0.0006 
SD       0.0021    (assorbanza) 
3.6 Limite di determinabilità quantitativa 
Il limite di determinabilità è stato calcolato analizzando soluzioni a concentrazione nota e 
calcolando la più bassa concentrazione rilevabile dallo strumento con un valore di assorbanza dieci 
volte la deviazione standard ottenuta dalle letture del bianco. Il valore di assorbanza di riferimento è 
di 0.0021 ng, molto vicino al valore strumentale teorico (0.0015 ng).  
Al fine di validare questo metodo sono state effettuate prove su tre matrici certificate: 
 Standard Reference Material PACS-2 – “Marine Sediment Reference Materials for Trace 
Metals and other Constituents” - National Research Council Canada, Institute for National 
Measurement Standards; 
 Standard Reference Material TORT-2 – “Lobster Hepatopancreas Reference Material for 
Trace Metals”-National Research Council Canada, Institute for National Measurement 
Standards;  
 Standard reference MESS-3 ”Marine Sediment Reference Materials for Trace Metals and 
other Constituents” National Research Council Canada, Institute for National Measurement 
Standards; 
Le caratteristiche analitiche e i valori di Hg tot sono riportati nei certificati negli allegati (1-2)  
3.7 Precisione  
Indica la vicinanza tra i valori dei dati sperimentali ottenuti dall’analisi degli standard sottoposti alla 
determinazione di mercurio: un’elevata precisione significa che le misurazioni sono vicine tra loro 
ovvero, che la loro deviazione standard dei valori sarà bassa. 
Una misura è tanto più precisa quanto più i singoli valori misurati in condizioni di ripetibilità si 
concentrano intorno alla media della serie di misure effettuate. La variabilità dei risultati viene 
quantificata, come di consueto, nella deviazione standard σ. Ma questa di per sé non è adatta a 
quantificare la precisione della misura secondo il significato usuale del termine di ``qualità della 
misura''. E’ preferibile quantificare la precisione con il modulo del coefficiente di variazione 





Per calcolare la precisione dello strumento per la matrice acquosa sono state eseguite N=10 repliche 
dello standard da 0.5 µg/kg (concentrazione usato per costruire la retta di calibrazione).La 
precisione strumentale calcolata deriva dalla percentuale della deviazione standard delle repliche 
effettuate (Tab. 5). La precisione sulle matrici pesce e sedimento è stato calcolata su N= 10 repliche 
















0.500  0.51 0.50 0.50 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.50 0.50 1.45 
TORT-2 
(mg/kg) 
0.27±0.06  0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.22 0.21 0.23 2.59 
PACS-2 
(mg/kg) 
3.04±0.20 2.64 2.58 2.77 2.63 2.56 2.51 2.77 2.65 2.74 2.74- 3.16% 
3.8 Accuratezza del metodo 
L’accuratezza è il grado di corrispondenza del dato teorico, desumibile da una serie di valori 
misurati, con il dato reale o di riferimento ( https://it.wikipedia.org/wiki/Accuratezza). 
Nella fattispecie, indica la vicinanza tra il valore medio e il valore vero: un’elevata accuratezza 
significa che il valore medio di una serie di misurazione è vicino al valore vero. 
L’accuratezza è stata calcolata dall’errore assoluto delle matrici certificate, ovvero l’errore di 
misura tra una quantità analizzata ed il valore vero o accettato che la quantità pesata dovrebbe 
contenere. Infatti, il Mess-3 è stato scelto per il range di Hg 0,025 ÷5 ng; il Tort- 2” per il range 5 
÷20 ng ed il PACs- 2 per i range 25÷1000 ng. 




Eacc= errore d'accuratezza 
Vmis= media valore misurato 
Vver= valore vero 
 
L’accuratezza sui tessuti di pesce è stata determinata su N=10 repliche di 100 mg di tort-2. Alla 
media dei valori ottenuti è stata associata la deviazione standard dal valore reale; l’accuratezza 
ottenuta è di 1,46%. La differenza percentuale tra la media dei valori ottenuti ed il valore certificato 
degli standard di qualità (allegato 1 e 2) hanno fornito il dato l’accuratezza del metodo. 
L’accuratezza sulla matrice sedimento, determinata su N=10 repliche di 100 mg di tort-2, è di 



























0.089 2.576 0.154 
 
0.086 2.767 0.288 
 
0.085 2.559 0.230 
 
0.082 2.633 0.227 
 
0.087 2.508 0.213 
 
0.089 2.768 0.238 
 
0.085 2.642 0.252 
 
0.089 2.744 0.246 
 
0.091 2.736 0.236 
 
0.091 2.560 0.191 
 
0.090 2.634 0.181 
 
0.086 2.508 0.170 
 














La sensibilità di uno strumento di misura è il rapporto tra la variazione del valore ottenuto dalla 
lettura strumentale e la variazione del valore reale atteso. Più il rapporto è vicino all’unità, più lo 
strumento è sensibile. La sensibilità è stata ottenuta dal rapporto tra la media degli standard (R) ed il 
valore atteso (E) (Tab. 6) 
 
Tabella 6: Sensibilità strumentale 
 E  R  Sensibilità 
STD-1 250 ng/kg 267 ng/kg 1,07 
STD-2 500 ng/kg 407 ng/kg 1,22 
STD-3 1000 ng/kg 770 ng/kg 1,29 
STD-4 5 g/kg 4,7 g/kg 1,06 
STD-5 10 g/kg 9,4 g/kg 1,06 
STD-6 50 g/kg 48,9 g/kg 1,02 
STD-7 100 g/kg 96,8 g/kg 1,03 
STD-8 250 g/kg 262 g/kg 0,95 
STD-9 5 mg/kg 7,5 mg/kg 1,50 
STD-10 10 mg/kg 13,87 mg/kg 1,39 
 
Dalla tabella 6 si evincere che lo strumento subisce un’abbassamento della sensibilità al di sotto 
nella fascia di misura 250÷1000 ng/kg. Per questa ragione le analisi sulla matrice acqua di mare 




può osservare inoltre che per concentrazioni di Hg al di sopra dei 250 g/Kg la sensibilità 
strumentale si abbassa, andando incontro a problemi di saturazione. 
In egual maniera potrà essere calcolata la sensibilità del metodo. 
Dal rapporto tra la media dei valori calcolati per le matrici certificate (Tab.7) ed il valore certificato  
(allegati 1, 2, 3) si può stimare la sensibilità del metodo per ogni range di misura rappresentato dallo 
standard di riferimento: 
Tabella 7: Sensibilità strumentale calcolata per ogni range di misura 
Matrice certificata sensibilità Range di misura celle 
Mess-3 0.96 250-3000 ng/kg 0 
Tort-2 0.71 3-3000g/Kg- 1 
Pacs-2 0.87 3-10 mg/Kg 2 
3.10 Campo di misura 
Dal rapporto tra le concentrazioni determinabili e la sensibilità calcolata per ogni concentrazione, è 
stato possibile determinare il campo di misura dello strumento, ovvero il range di misura tra il 
valore di mercurio minimo e massimo che lo strumento è in grado di determinare. 
Come si evince dalla figura 6, lo strumento mostra una maggiore precisione ed accuratezza per 
valori di Hg tra 5 e 250 mg/Kg 
 
 
























3.11 Incertezza di misura 
 L’incertezza di una misura è un intervallo di valori non negativi, attribuibile alla grandezza che si 
intende misurare (misurando), Le misure sono sempre affette da “fluttuazioni” o errori (almeno 
potenziali), mai perfettamente conoscibili. Ciò, si traduce in una naturale “indeterminazione o 
“incertezza” sul risultato di misura. Infatti, il risultato di una misura non è mai un unico valore 
“deterministico” ma un intervallo di valori possibili entro il quale il misurando può trovarsi con una 
data probabilità.  
L’incertezza di misura è stata calcolata considerando i valori max e min dell’ assorbanza ottenuta 










Questo report intende fornire chiare evidenze sull’utilità dell’utilizzo dello spettrofotometro DMA-
80 nell’analisi di mercurio su diverse matrici ambientali. I fondamentali vantaggi di questo 
strumento sono rappresentati dall’elevata qualità analitica dei risultati prodotti, nonché dalla facilità 
e dalla velocità del metodo .  
L’analisi della concentrazione di mercurio assume un ruolo rilevante nella salvaguardia 
dell’ambiente e della salute umana. 
Lo spettrofotometro offre inoltre il vantaggio di coprire un ampio spettro di concentrazioni (dai ppt 
ai ppm) permettendo di eseguire analisi su diverse tipologie di matrici ambientali (sedimento,  
materiale biologico, acque).  I test statistici hanno confermato una buona accuratezza e 
riproducibilità per ogni range di misurazioni.  
 L’utilizzo di questo strumento ha permesso di ridurre al minimo l’impiego di reagenti nocivi e, 
conseguentemente, i costi di smaltimento delle sostanze pericolose prodotte.  
E’ inoltre importante sottolineare che questo metodo riduce sensibilmente l’esposizione a questo 
metallo da parte degli operatori, sia durante la fase di preparazione (non contemplata) che di analisi. 
Non sono stati contaminati gli ambienti di lavoro, gli unici prodotti di scarto ottenuti dalle analisi 
sono: la trappola di mercurio, in cui vengono accumulati i fumi della combustione, gli standard, 
usati per la determinazione della retta di taratura, la lampada a Hg, il catalizzatore a base di vanadio, 
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